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「紫外線ロボット」の導入（2018年）



MRSA
UV + UV -

LightStrike 5min
距離1m



病室清掃における効果の検討

 MRSA感染症（もしくは保菌）症例の退院後

 病室内のサンプリング 計102カ所

 清掃前

 手作業での拭き掃除後

 紫外線照射後



病室内環境の菌数変化

0

5

10

15

20

25

30

清掃前 清拭後 紫外線照射後

29.8

14.4

1.7

コ
ロ
ニ
ー
数
（m

e
a
n
 C

F
U

）

Kitagawa H. Am J Infect Control 2019（PMID:31627987）



0

5000

10000

15000

20000

25000

0秒 10秒 30秒 60秒 300秒

紫外線による新型コロナウイルスの不活化効果
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環境表面の消毒から空間の清浄化へ



空間除菌のイメージ
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まとめ：紫外線技術への期待

 飲食店など換気が容易でない空間の清浄化に
有効性が期待できる

 空気清浄機に代わる安価な技術

 ウイルスだけでなく様々な病原体に対応

 エビデンスの構築が必要


