
第３章　透析患者用マニュアル（防災の手引）
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【腹膜透析を受けている方】
バッグ交換やＡＰＤ施行中に発災した時の対応

周
囲
の
被
害
状
況
確
認

災害情報に気をつけながら
治療を続ける

可能

あり

汚染の
状況を
連絡

通
院
先
の

医
療
機
関

不可
高い

低い

接
続
チ
ュ
ー
ブ

を
離
断

通
常
の
終
了

操
作
を
行
う

緊
急
度 避難行動Ｐ

Ｄ
の
継
続

透
析
液
バ
ッ
グ
、
回
路
、
Ｐ
Ｄ
カ
テ
ー
テ
ル
等
が
破
損

なし

PD

－ 54 －



－ 55 －



－ 56 －



－ 57 －



－ 58 －



－ 59 －



－ 60 －



－ 61 －


